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Produktkatalog – Urologi och tarm

Sammanställningen visar inte alla upphandlade produkter, uppgifterna uppdateras fortlöpande. 
Observera! Det förekommer produkter som inte är upphandlade (kan inte förskrivas i Dalarna) på leverantörernas hemsidor och informationsmaterial! 
Bard Norden
www.crbard.com
Instruktionsfilmer
Magic3

Användarinstruktioner
Bardia 


Biocath


B Braun
www.bbraun.se

Instruktionsfilmer
Actreen Hi-Lite set
Diveen (engelska)

Användarinstruktioner
Actreen Hi-Lite set nelaton
Diveen uretrastöd
Urimed Handle

Coloplast
www.coloplast.se

Instruktionsfilmer
Speedicath, Speedicath Compact, Speedicath Eve, Speedicath Flex, Speedicath för män (bläddra ner på sidan)
Urindroppsamlare
Mätguide urindroppsamlare
Conveen active benpåse
Conveen security + benpåse

Användarinstruktioner

SpeediCath Standard, tappningskateter 

SpeediCath Compact för kvinnor, tappningskateter 
SpeediCath Compact för män, tappningskateter 
SpeediCath Flex 
Conveen Optima, självhäftande urindroppsamlare i silikon 
Conveen Security+ självhäftande urindroppsamlare, standard 
Conveen Security+ självhäftande urindroppsamlare, kort 
Conveen Security+ urindroppsamlare med häftremsa 
Conveen Security+ urinuppsamlingspåse 
Conveen 1,5 liters urinuppsamlingspåse 
Peristeen analpropp 

Conveen Active urinuppsamlingspåse

Convatec
www.convatec.se 

Convatec urinuppsamlingspåse – finns inga användarinstruktioner i nuläget
Flexitrak – finns inga användarinstruktioner i nuläget 

Dolema
www.dolema.com

Användarinstruktioner
IQ-cath

Hartmann-Scandicare
www.hartmann.se



Användarinstruktioner
Leggyfix

Netti byxben

Plastipan


Hollister 
www.hollister.se

Instruktionsfilmer (engelska)
Advance Plus med urinuppsamlingspåse 
Inview -  Standard, Special och Extra

Användarinstruktioner
Advance Plus



Inview


Mediplast
www.mediplast.com

Användarinstruktioner
Mediplast Nelaton



Mediq
www.mediqsverige.se/

Användarinstruktioner
AquaFlate och AquaFlate Ped med glycerinspruta


AquaFlate Plus med glycerinspruta

 
P-bag



Kateterventil Teleflex


Onemed Sverige
www.onemed.se 
Användarinstruktioner
Kateterventil Qufora


Sanicare 
 www.sanicare.se
Användarinstruktioner
Urinflaska


Wellspect-Healthcare 
www.wellspect.se
Instruktionsfilmer
Lofric  
Lofric Origo 
Lofric Primo 
Lofric Sense 

Användarinstruktioner
Lofric Dila-Cath (för att vidga urinröret, ej tömning)

Wingplast
www.wingplast.se 
Användarinstruktioner
Urinflaska för män
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Produktblad Bardia, pr gr 114, pos 1-7.pdf


BardiaTM                                                          
SILIKONELASTOMER                      
BELAGD LATEXKATETER 


 
 


Innerkärna av latex. Ytbehandlad med silikon som medför att latex 
inte kommer i kontakt med patientens slemhinna. 
 
Upptill 12 veckor 
 
Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer 
komfortabel för patienten. 
 
Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. 
Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och 
blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste. 
 
Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga ”hörn” som kan 
ge fäste för partiklar. 
 
Vävnadsvänlig, reducerar möjligheten till irritation av slemhinna och 
förhindrar stenbildning på katetern.  
Ytbeläggningen är permanent vilket gör att vävnaden i uretra inte 
kommer i kontakt med latex. 
 
 


BARD Art.nr Katetertyp Längd och Ch Volym/sterilt vatten 


1235+ch Manlig, 2 vägs 40 cm, Ch 12-28 10 ml 


1236+ch Manlig, 2 vägs 40 cm, Ch 12-26 30 ml 


1647+ch Kvinnlig, 2 vägs 26 cm, Ch 12-26 30 ml 


1677+ch Manlig, 3 vägs 40 cm, Ch 12-26 30 ml 


1657AL+ch Manlig, 2 vägs, förfylld 40 cm, Ch 16-22 10 ml 


1637AL+ch Kvinnlig, 2 vägs, förfylld 26 cm, Ch 16-22 10 ml 


Bard Norden AB 
Box 823 
251 08 Helsingborg 
 
Tel. 042-38 60 00   Fax 042-38 60 10 
support.nordic@crbard.com 


Material:  
 
 
Användartid:  
 
Nelatontipp:  
 
 
Dräneringshål: 
 
 
 
Innerlumen:  
 
 
Silikonelastomer:  
 


 


Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet. 
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Produktblad Biocath, pr gr 111, pos 1-9.pdf


BIOCATH                              
HYDROGELINKAPSLAD                       
LATEXKÄRNA 


 
   


Innerkärna av latex, är ytbehandlad vilket medför att latex inte kommer 
i kontakt med patientens slemhinna 
 
Upp till 12 veckor 
 
Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning        
och blir mer komfortabel för patienten.  
 
Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage.  
Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna  
och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.  
 
Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga ”hörn” som kan ge 
fäste för partiklar. 
 
Reducerar friktion och irritation mot slemhinna, ger större 


patientkomfort, reducerar risken för mekaniskt slitage mot slemhinna 


vilket kan leda till strikturer i uretra, motstår bakteriekolonier vilket är 


ett bra skydd för patienter som är känsliga för urinvägsinfektioner. 


 
 


BARD Art.nr Katetertyp Längd och Ch Volym/sterilt vatten 


2263+ch Barn, 2-vägs 30 cm, Ch 8, 10  5 ml 


2265+ch Manlig, 2-vägs 40 cm, Ch 12-30  10 ml 


2266+ch Manlig, 2-vägs 40 cm, Ch 12-30  30 ml 


2219+ch Manlig, 3-vägs 40 cm, Ch 16-26  10 ml 


2267+ch Manlig, 3-vägs 40 cm, Ch 12-30  30 ml 


2269+ch Kvinnlig, 2-vägs 26 cm, Ch 12-26  10 ml 


2264+ch Manlig, 2-vägs, förfylld 40 cm, Ch 12-30  10 ml 


2268+ch Kvinnlig, 2-vägs, förfylld 26 cm, Ch 12– 26 10 ml 


Bard Norden AB 
Box 823 
251 08 Helsingborg 
 
Tel. 042-38 60 00      Fax 042-38 60 10 
support.nordic@crbard.com 


Material:  
 
 
Användartid:  
 
Nelatontipp:  
 
 
Dräneringshål: 
 
 
 
Innerlumen:  
 
 
Hydrogelbeläggning: 


 


 


Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet. 
Av säkerhetsskäl för personal och patient rekommenderas inte provtagning 
med kanyl direkt i katetern. 
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Viktig information 
om SpeediCath® Compact Eve







 
SpeediCath® Compact Eve
-Vår mest diskreta 
 kateter hittills


För att säkerställa att du använder SpeediCath 
Compact Eve på rätt sätt är det viktigt att du öppnar 
katetern korrekt. Det gör du genom att vrida hand-
taget och dra katetern rakt upp. 


Läs bruksanvisningen och följ denna instruktion 
noggrant, notera särskilt bild 3 och 4.







Håll katetern 
lodrätt, så att 
handtaget (den 
breda ändan) 
pekar uppåt.


Öppna katetern 
genom att vrida 
handtaget för att 
bryta förseglingen 
(kan vridas i båda 
riktningarna).


Öppna katetern helt 
genom att dra hand-
taget rakt upp. 
Vicka ej fram och 
tillbaka.


För in katetern i 
urinröret tills urinen 
börjar rinna.


Produkten kan 
återförslutas för 
transport och 
kassering genom att 
katetern förs in helt i 
förpackningen igen.


1) 2) 3)


5) 6)


De två ringarna 
under handtaget 
måste synas för 
att säkerställa att 
katetern är helt 
utdragen och klar 
för användning.


4)







Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, kundservice@coloplast.com.
Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2015-11.                                             
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. © 23317734


Önskar du ytterligare information om 
SpeediCath® Compact Eve,  
kontakta vår kundservice, telefon:
0300-33256.
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Urinuppsamlingspåse 
Benpåse med integrerat fixeringsband


Bruksanvisning Version 1
23315235
Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt.©
(2013-12-09) 
 
Miljöfakta 
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden 
SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till 
Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. 
Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. 
Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.


Urinuppsamlingspåse


Indikation


Påsen har en volym på 250 ml och är avsedd att användas dagtid.
Påsen är avsedd att användas med en urindroppsamlare.
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå 
om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella 
rekommendationer. 


Information


Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. 
Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens 
egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.


Varning


Sätta fast benpåsen (höger ben)


1. Öppna förpackningen genom att riva längs perforeringen. Ta 
ut benpåsen och den lilla slangen.


2. Slangen består av omväxlande släta och veckade partier. 
Konnektorn till inloppet är monterad i ena änden (A).  
 
Slangen kan kortas till halva sin längd om så önskas. Klipp av 
den fria delen av slangen, direkt efter slangens första veckade 
del, med en vanlig sax. Det är viktigt att behålla så mycket som 
möjligt av den släta delen för att säkerställa en säker anslutning 
mellan benpåsens inlopp och slangen. 


3. Vik upp benpåsen och leta rätt på inloppet på påsens överdel 
(B) och utloppet längst ned på påsen (C).


4. Sätt fast  slangens fria del på inloppet (B).


5. Stäng utloppet (C).


6. Ta bort skyddsfilmen från det självhäftande området på 
baksidan av urinuppsamlingspåsen.


7. Håll påsen med inloppsanslutningen (A) vänd uppåt och 
utloppet (C) nedåt. Häftytan ska vara vänd mot höger lår. 
 
Fäst påsen direkt vid huden på insidan av höger lår.  
 
När du placerar påsen ska du se till att den placeras högt 
upp på låret med inloppet i mitten av lårets insida, direkt 
nedanför penisområdet. Placera påsen så att anslutningen till 
urindroppsamlaren blir så säker och bekväm som möjligt.  
 
När du sätter fast påsen för allra första gången kan du behöva 
justera placeringen några gånger för att hitta bästa möjliga 
position.


8. Vira den långa delen av fixeringsbandet runt benet och använd 
kardborredelen för att fästa påsen.  
 
Fixeringsbandet bör sitta stadigt och bekvämt. Du behöver inte 
linda bandet särskilt hårt runt låret. Det självhäftande området 
hjälper till att hålla påsen ordentligt på plats.


Bruksanvisning för Conveen Active


1


2


3


4


5


6


7


8


9. Koppla samman påsen till en urindroppsamlare genom att 
ansluta konnektorn på påsens inloppsslang till utloppet på 
urindroppsamlaren. 


9







10. För att påsen ska bli så bekväm och diskret som möjligt kan 
du dölja utloppet genom att vika det uppåt och stoppa in det i 
utrymmet mellan påsen och den yttre delen av fixeringsbandet.


11. Benpåsen bör tömmas innan den blir helt full.  
 
Vik ut utloppet och håll det över toaletten eller annat lämpligt kärl.  
 
Håll i utloppet med ena handen. Kläm ihop den flexibla delen 
mellan fingrarna. Använd andra handen för att öppna utloppet. 
Minska på trycket mot den flexibla delen av utloppet gradvis, så 
att urinen kan rinna ut.  
 
Glöm inte att stänga utloppet när du har tömt påsen. 
 
För tillbaka utloppet in under fixeringsbandet.


Tömning och avfallshantering


10


11
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Plasti-Pan urinuppsamlare och urinmätare 
är enkel att använda och passar alla typer 
av toalettstolar. Genom att sätta ihop två 
produkter kan Plasti-Pan även användas för 
faecesprover.


8802223 (2015-08)www.hartmann.se


Volymangivelse
Plasti-Pan har tydlig volymangivelse 
och är lätt att tömma.


1


Storlek 
Plasti-Pan rymmer ca 700 ml 


2


Plasti-Pan
Urinuppsamlare & urinmätare







Material:
100 % Polypropen


Tvättanvisning: 
Urinuppsamlaren tål rengöring upp till 85 oC.


Fördelar:
Enkel att använda
Tydlig volymangivelse
Kan användas vid feaceprov


HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se


www.hartmann.se 
www.hartmann.info


Sortiment Art.nr. Volym Förp.


Plasti-Pan 827 683 700 ml 1 st
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Advance Plus produktblad Produktgrupp 88.pptx
Advance Plus

Förgelad tappningskateter med skyddande införingshylsa och uppsamlingspåse                                 Produktgrupp 88 Pos. 1,2

Katetern smörjs medan den matas fram med ”no touch-teknik”

2017-07-14

Klar att användas omedelbart

 Färdig att använda

 Gelen ligger i en behållare runt katetern för jämn smörjning av katetern när den matas fram med ”no-touch-teknik”

Extra gel kan tillföras genom att klämma på den blå gelbehållaren



Säker att använda

 Sterilt förpackad 

Gjord för att kunna användas med ”no touch-teknik”.

Skyddande spets hjälper till att skydda den sterila katetern mot kontaminering de första 15 mm av det distala urinröret

Smart förpackning

 Förpackningen är lätt att greppa och öppna. Stora greppvänliga hål.

 Den skyddande plasten runt katetern är öppen i botten och behöver inte rivas.

 Den skyddande plasten fungerar även som en förlängning till toalett eller uppsamlingskärl



Polerade hål och rundad topp

 Polerade hål för att undvika slitage mot slemhinnan.

 Optimalt utformad topp för lätt införande.





		Storlek Ch		Längd cm		Hollister atikelnummer		Färgkod		Antal/förpackning

		12		40		94124				25

		14		40		94144				25



Ring vår Kundservice tel 08-446 46 46 eller via e-post info.se@hollister.com för beställning eller frågor om våra produkter.







Dansac & Hollister Sverige		

Enhagsslingan 5 • 187 40  TÄBY 	

Tel: 08-446 46 46 Fax: 08-446 46 45

e-post: info.se@hollister.com		





BESTÄLLNINGAR



1
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InView produktblad Produktgrupp 129-130.pptx
InView urindroppsamlare



Självhäftande av silikon				Produktgrupp 129 Pos. 1-4

							Produktgrupp 130 Pos. 1-5 11-15

							

		



2016-04-20

Hudvänlig

 Beprövat hudvänligt material av silikon som ”andas”



Komfort och trygghet

 Sitter säkert på plats

 Läckagefri

 Odörbarriär



Tre olika utföranden

 Special – kortare längd 37,5 mm varav 35 mm häftyta 

 Standard – normal längd 85 mm varav 45 mm häftyta 

 Extra – normal längd 85 mm varav 68 mm häftyta



 Passar även till andra uppsamlingspåsar

 Rekommenderad användningstid är upp till 24 timmar

				Storlek diameter i mm		Storlek omkrets i mm		Hollister Artikelnummer		Färgkod

				25		70		97125		

				29		80		97129		

		Special		32		90		97132		

				36		105		97136		

										

				25		70		97225		

				29		80		97229		

		Standard		32		90		97232		

				36		105		97236		

				41		125		97241		

				25		70		97325		

				29		80		97329		

		Extra		32		90		97332		

				36		105		97336		

				41		125		97341		





Kontakta vår Kundservice på 08-446 46 46 om du har frågor eller önskar beställa produkter. Information och instruktionsvideo finns även på vår hemsida hollister.se







































Dansac & Hollister Sverige		

Enhagsslingan 5 • 187 40  TÄBY 	

Tel: 08-446 46 46 Fax: 08-446 46 45

e-post: info.se@hollister.com		





BESTÄLLNINGAR
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Tappningskatetrar SE 1601.pdf


Tappningskatetrar SE 1601 


 


Mediplast AB mediplast.info@mediplast.com Telefon: 040 671 23 00 
Box 9504 www.mediplast.com Fax:  040 671 23 10 
200 39  Malmö  Kundtjänst: 020 78 80 35 
 
 


 
 
 


 


Tappningskatetrar 
 
Tappningskatetrar används vid RIK– Ren Intermittent Kateterisering. RIK är en behandling som 
innebär att man med hjälp av en kateter tömmer urinblåsan på urin. När kateter används ska 
kateterslem användas. 
RIK görs regelbundet, oftast flera gången dagligen. Man använder en tappningskateter med 
kateterslem/glidgel och denna förs in genom urinröret och upp i urinblåsan. När urinblåsan tömts 
drar man sakta ut kateten. Den urinvolym som töms bör vanligtvis inte överstiga 400ml.  
 
Instruktion: 


• Se till att nödvändig utrustning, kateter, glidgel etc, är på plats och placerad inom räckhåll 
• Tvätt händerna med tvål och vatten 
• Prova en position som känns bekväm – det kan vara både sittande eller stående 
• Öppna kateterförpackningen, drag försiktigt ut katetern och doppa den i glidgel för att 


minska friktionen vid införandet 
 


Man: Dra tillbaka förhuden och håll upp penis mot magen 
så att urinröret rätas ut ordentligt. Doppa i gel och 
för in. Tag katetern och för försiktigt in den i 
urinröret så långt att urinen börjar rinna och sedan 
ytterligare några centimeter 


 
 
Kvinna: Sära blygdläppar och lokalisera urinrörsmynningen. 


(Ev kan det underlätta att använda en liten spegel 
så man ser var katetern skall föras in. Tag katetern 
och för försiktigt in den i urinröret så långt att 
urinen börjar rinna och sedan ytterligare några 
centimeter 


 
 
 
 


 
• När urinen slutat rinna, drar man långsamt ut katetern 
• Kasta katetern i soporna  
• Avsluta med handtvätt 





		Tappningskatetrar
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Bilaga 11 Prodgrupp 104,107,108 Pos 1-3, 1-3, 1-8 AquaFlate 178000_178001 mfl.pdf


AquaFlate


Helsilikonkateter med bifogad 10-procentig glycerinlösning, 


försedd med en röntgenlinje längs skaftet och en 


röntgentät spets. Katetern finns i manligt, kvinnligt och


pediatriskt utförande och är avsedd att användas för 


urinavlastnig antingen transuretralt eller suprapubiskt.  


Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen 


ej efterkontrolleras, används sterilt vatten bör ballong-


volymen kontrolleras var 3:e vecka.


Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i 


tratten. Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.


Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). 


Steriltid 5 år


Silikonkateter med glycerinspruta


Latex- och PVC friKvarliggande 2-vägs urinkateter, 100 % silikon


Art.nr. Storlek


ch


Spets Ballong


ml


Längd


cm


Förp.


178003-strl 6-10 Nelaton 1,5 - 5 30 5


178004-strl 8-10 Tiemann 3-5 30 5


178000-strl 12-24 Nelaton 10 40 5


178001-strl 12-24 Nelaton 10 20 5


178305-strl 12-24 Tiemann 10 40 5


Leverantör


Produkterna är fria från:
• latex
• parfym
• lanolin 
• kolofonium 
• silver
• antibiotika
• antimikrobiella tillsatser såsom Triclosan
• bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom 


och  
föreningar av dessa, mindre än 0,1 %


20
17


-1
1


För mer information / Order
Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com
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Bilaga 12 Prodgrupp 109 Pos 1-4 AquaFlate Plus 850081.pdf


AquaFlate Plus


Helsilikonkateter med bifogad 10-procentig glycerin- 
lösning, försedd med en röntgenlinje längs skaftet och  
en röntgentät spets. Den finns i manligt utförande och är 
avsedd att användas för urinavlastnig antingen transure-
tralt eller suprapubiskt. 
Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen 
ej kontrolleras. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör 
ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.  
Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras  
i tratten. Rekommenderad kvarliggandetid 10-12 veckor.
Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). 
Enstycksförpackad för hemdistribution. Steriltid 5 år.


Silikonkateter med glycerinspruta


Latex- och PVC fri
Kvarliggande 2-vägs urinkateter, 100% silikon


Art.nr. Storlek


ch


Spets Ballong


ml


Längd


cm


Förp.


850081-strl 12-24 Nelaton 10 40 1/5


Leverantör


20
18


-0
1


För mer information / Order
Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37  Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com
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Clean Analytical System AB


204 www.p-bag.ch
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”click”
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Care at home


Kateterventil 


Bekvämt och ger en känsla av normalt liv


Vi erbjuder här en praktisk lösning till dig som använder  
kateter och har en aktiv livsstil. Den tillåter Dig att fortsätta 
ditt liv som tidigare, gällande arbete, fritid, nöjen och resor.


Teleflex kateterventil ger dig en större rörelsefrihet, 
mer frihet och komfort. Användandet av 


urinuppsamlingspåse är inte längre nödvändigt.


Teleflex kateterventil är en diskret ventil som är ansluten 
till konan på din kateter och gör det möjligt att enkelt 


och snabbt tömma blåsan.


Teleflex erbjuder ett säkert, bekvämt och diskret 
alternativ för kontinent hantering.


INFORMATION
Ger en känsla av normal 
blåsfunktion.










Diskret alternativ som skapar  
självständighet och komfort för användaren*


•	 Tillåter mer självständighet och rörlighet
•	 Ger en känsla av normal blåsfunktion
•	 Lätt att använda även vid försämrad handfunktion 
 på grund av enkel manövrering av kranen.
•	 Ventilens material och konstruktion ger den en  


säker anslutning till katetern. 
•	 Kateterventilen ger ett slutet system
•	 Kan anslutas till en urinuppsamlingspåse, men  


dessa behöver inte längre användas  
•	 Tillverkad i silikon och polypropylen
•	 Passar till alla katetertyper 
•	 Latex-fri
•	 Steril
•	 För engångsbruk


Vi bryr oss om din hälsa och din livskvalité.


* Beroende på ditt indviduella behov kommer sjukvårdspersonalen att ge råd och 
   vägleda om kateterventilen är det bästa valet för dig.


Anslut kateterventilen ordentligt till konan på 
katetern och kontrollera ordentligt att kranen 
är i stängt läge.


Bruksanvisning*


Vid behov av en urinuppsamlingspåse kan en 
sådan anslutas till den nedre silikontuben på 
kateterventilen (t.ex under natten). I detta fall 
måste kranen vara i öppet läge så att urinen 
kan rinna fritt ned i påsen.


* Denna information som tillhandahålls här, kan inte ersätta konsultation 
   med en läkare. Läs noga igenom bruksanvisningen.


Öppet läge               Stängt läge 


BESTÄLLNINGSINFORMATION


KATETERVENTIL - STERIL
Art.nr.                       Antal
850560-000000                         2


DISTRIBUTED BY:
TELEFLEX HEADQUARTER INTERNATIONAL, IRELAND •	Teleflex	Medical	Europe	Ltd.	•	IDA	Business	&	Technology	Park	Dublin	
Road	•	Athlone	•	Co	Westmeath	•	Tel.	+353	(0)9	06	46	08	00	•	Fax	+353	(0)14	37	07	73	•	orders.intl@teleflex.com	United	Kingdom	Tel.	
+44	(0)14	94	53	27	61	•	info.uk@teleflex.com
W	W	W.telefleX.Com
94	07	33	-	00	00	01	•	REV	A	•	09	13	X	X•	All	data	current	at	time	of	printing.		Subject	to	technical	changes	without	further	notice.
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• Qufora kateterventiler finns i tre olika utföranden


• Qufora kateterventil är sterilpackad i styck i peel-pack


• Alla ventiler levereras med 4 cm slang


• Kopplingen passar till alla på marknaden förekommande katetrar, 
benpåsar och sängpåsar.


Material 
PP, PE, POM/LLDPE, slang i silikon.


Tillverkare
MBH-international A/S
Hejrevang 21 A
DK-3450 Allerød
Danmark


Distributör
OneMed Sverige AB
Box 8255
SE-163 08 SPÅNGA
www.onemed.com


Tel:    +45 88 300 592
Fax:   +45 88 300 593
info@mbh-international.com
www.mbh-international.com


Mer information finns på mbh-international.com


PRODUKTSORTIMENT:


Artikel nr. Produkt Artikel i fp


21104101 T-ventil 30/300


21104301 Vridventil, free flow 30/300


21104201 Q-flow-ventil, free flow 30/300


 Qufora Kateterventiler


Qufora Kateterventiler, sterila


Produktdata


qufora®


M
BH


 


Produktegenskaper


Vrid-ventil


T-ventil


Q-flow


Funktionella ventiler som är 
enkla att hantera med en hand
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2


OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109
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Wing Plasts urinflaska Uno för män är tillverkad i 


polypropylen och kan användas för engångs- eller 


flergångsbruk. Urinflaska Uno är graderad i 100 ml 


intervaller, rymmer 1 liter och är försedd med ett 


tättslutande lock. Flaskan tål temperaturer upp till 


120 ºC och rengörs smidigast med tvål och vatten 


samt desinfektionsmedel.


	 • Rymmer 1000 ml 


	 • Graderad i 100 ml intervaller


	 • Försedd med ett tättslutande lock


	 • Greppvänlig


	 • Kan ställas upp


Uno Urinflaska 
1640  







Kvalitet  ISO 9001


Miljö   ISO 14001


Medical  ISO 13485


Material


•  Polypropylen


•  Smälttemperatur: 120 °C 


•  Ej autoklaverbar  


•  Latexfri


Förpackning


•  Avdelningsförpackning: 1 st


•  Transportförpackning: 30 st


•  Pallkvantitet: 480 st 


Vikt


•  Detalj: 160 g


•  Transportförpackning: 5 kg


Vikt: 80 kg


Volym: 2,6 m3


Uno Urinflaska
1640


40 cm


50 cm


60 cm


220 cm


120 cm 80 cm


30-1640-001-150615


Rengöring


•  Vatten, tvål och desinfektionsmedel


      


210 mm


175 mm
65 mm


115 mm


63 mm


Transportförpackning Pall
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